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INSTALACJA

E ﬁ‘ /.- ) wyszukai Foldery Elv

b

Suppork

Biokinl,CAB
WinRAR archive
12531 KB

Biokinz. CAB
WinRAR archive
1424 KB

b

Biokin3. CAB
WINRAR archive

sebup.exe
Sebup B rap For Yjsual Bas...
Microsoft porationl%

KROK PIERWSZY

SCToR.LST
Flik. LST
SKE

b

; Wsicorme B3 Hae Bickine®ca: 1. 1 insballafaon program.

Setup cavol inetal syshem fles of uipdahe sharsd Nles I ey are inuse
Belong procesdng, e secommend Hhat rou e a B0DR St o way
B rirare]

KROK DRUGI

#h the installation D¥lcking the button below,

Click s button ko install Biokinetica 3.1 software ko the specified destination

Directary:

C:\Program FilesBiok), Change Directory KROK TRZECI

Exit Setup
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INTERFEJS PROGRAMU
Wersja 9/2009 Biokinetica 3.1

Intrawvessel g
soel s
Drukuj raport

Intra sel inf
Zapis (RTF)

Fenal cleara :
Wlew donaczyniony Program

BRPermer  irens ne ko Wiykres

Dos EJ g Do&wiadczenia Opcje

Simulation Iawkmawanie vy bl anual

liokinetica.pl

KOMIEC

Gg-wne okno programu pozwala na wyb-r odpowi
opcji, okna wydrukwrorgaznm ddiglkNd w nwy ker avs w.w - ¢

jhzykowych.
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OKNA PROGRAMU

Biokinetica 3.1 " Projekt doswiadczenia

Pl anowani

M Dawkowanie

WIlew donaczyniowy

i (area) = Iy
VaB)= kg

e

str4

i nterwagu

Klirens nerkowy Zapis danych

pr
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Okno opcji dodatkowych

0

Okno wykresu

Podglad wydruku i
P dviacgrive okl duscnpsrinsion Biods -
u ' I ! Dane )
aFa T35 T AUMC 262508 Tz Dawka 205 o7kg
bota 0045393 [ | b Auce 55749 Waga 751 kg
A 214654 mo/! MCD 1330263 Cu 0 o/l
B 3867 m/l MRT 3005 h vu 0 i
Colo) 21505 mo/l VAT 603 czas D h
AuC 40,074 ma /b CVRT (o) 017
AUCHrem) 057 % w2 0668
Ac 21505 g/l SRT 544
At 0000 o/l c5°3 2
K10 7708 Wt
K12 3310 ] o
K21 0086 =
t05 beta 15073 h
t05 affa 0053 h ~
Vd(area) 1081 I%kg
vd() 5274 kg
v(c) 00035 kg
V(ss) 0147 g
D1 1%kg
Cifb) 0043 Vhakg
city Cu=0 hikg
cifd) 005 hekg
Lo iy Kot 7
Waukeraur Flackkcersy 410 SONEVEC ol Kot 3 1P,
SRATLTET Hool. KONFUTER, 865 Pt 0
iz s st
\ | (a2 ) [owia ] 1] (1) [e] (i)

Podgl Nd wydruku
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Drukuj wyniki

Menager wydruku

Biokinetica 3.1 Pomoc

Opcje aplikacji
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Obliczeniafa makoki netyczne wykonywane w odniesien
byi wykonywane tylko w je
dwukompart mentowym uzupedg
statystycznych.

i
dnymijédaob w dw- ch | e
ni onych o parametry

Podanie donaczyniowe

model dwukompartmentowy model jednokompartmentowy

Podanigpozanaczyniowe
model dwukompartmentowy model jednokompartmentowy
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KOMUNI KACJA POMI NDZY OKNAMI

Biokinetica 3.1 Login |X|

3

Drukuj raport

Podglad wydruk 9

KONIEC

Dane testowe

— Resetowanie okna

Intra-vessel administration twocompariment model

Przej Scie d
pozanaczyniowego

Powr -t d
gg-wnego

Przej Scie d
jednokompartmentoweg

= Symulacje

Kopiowanie
do schowka














































